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r e s u m e n

La intubación nasotraqueal suele ser el abordaje electivo de la vía aérea en cirugías orales

y maxilofaciales, permitiendo así un campo quirúrgico libre. Se trata de una técnica de

intubación poco habitual con alto índice de éxito. Sin embargo, no está exenta de dificultades

y complicaciones en ciertos grupos de pacientes, como aquellos con tumoraciones orales,

faciales o cervicales.

El laringoscopio Airtraq® (Prodol Meditec, Vizcaya, España) es un dispositivo óptico que

facilita la intubación traqueal mediante la visualización indirecta de las cuerdas vocales,

sin necesidad de conseguir la alineación de los ejes oral, faríngeo y laríngeo. Ha demostrado

su utilidad en diferentes escenarios de vía aérea difícil (VAD). Existe una versión del mismo

diseñada para asistir en la técnica de intubación nasal.

Presentamos 2 casos de tratamiento con braquiterapia oral, catalogados de VAD, cuya

intubación nasotraqueal en paciente despierto fue realizada de forma exitosa mediante el

laringoscopio óptico Airtraq.
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a b s t r a c t

Nasotracheal intubation is usually the selected airway approach for oral and maxillofacial

surgery to enable a free surgical field. It is an unusual intubation technique with a high

success rate. However, it is not free from difficulties and complications in certain groups of

patients, like those with oral, facial or cervical tumors.
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Airway management

Optical Devices

Oral surgery

The Airtraq® laryngoscope (Prodol Meditec, Vizcaya, Spain) is an optical device that facili-

tates tracheal intubation through the indirect visualization of the vocal cords, avoiding the

need to align the oral, pharyngeal and laryngeal axis. It has shown to be useful in various

difficult airway (DA) scenarios. There is a version of the device to assist with the nasal

intubation technique.

Two oral brachytherapy treatment cases classified as DA are discussed; the nasotracheal

intubation of the patient awake was successful using the Airtraq optical laryngoscope.
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Introducción

El tratamiento de las neoplasias orales comprende distintos
abordajes terapéuticos. En los últimos años se han desarro-
llado técnicas de braquiterapia que, mediante la radiación
localizada con regímenes de alta tasa de dosis, han logrado
excelentes índices de remisión local, minimizando los efectos
adversos derivados de un tratamiento más extenso.

La intubación nasal suele ser el manejo electivo de la vía
aérea en cirugías orales y maxilofaciales. Se trata de una téc-
nica de intubación menos frecuente, con alto índice de éxito,
que no está exenta de dificultades y complicaciones en ciertos
grupos de pacientes, como aquellos con procesos oncológi-
cos en la región oral, maxilofacial o cervical o con tratamiento
radioterápico previo sobre dichas zonas.

Los nuevos dispositivos ópticos para el manejo de la vía
aérea van ampliando progresivamente sus indicaciones en
distintos escenarios de vía aérea difícil (VAD), tanto prevista
como imprevista. Aun así, son dispositivos relativamente poco
empleados para la intubación nasal.

Casos

Caso 1

Varón de 70 años, bebedor de más de 100 g de alcohol al
día, diagnosticado de recidiva de neoplasia de lengua. Hace
4 años, y con el diagnóstico de carcinoma epidermoide lingual,
fue intervenido (hemiglosectomía izquierda) sin tratamiento
adyuvante. El paciente presentó una recidiva que afectaba al
remanente lingual, llegando al suelo de la boca. Fue tratado
con radioterapia externa y posteriormente se indica braquite-
rapia intersticial con un esquema de 16 Gy en 4 fracciones.

Exploración de la vía aérea: Mallampati III, apertura
bucal de 3 cm, obesidad (IMC: 33 kg/m2), roncador, distancia
tiromentoniana (DTM) > 6 cm, distancia esternomentoniana
(DEM) > 12 cm, test de la mordida del labio superior (TMLS) III,
cuello radiado. Membrana cricotiroidea de difícil palpación.

Se decide intubación nasotraqueal en paciente despierto
con laringoscopio Airtraq® (Prodol Meditec, Vizcaya, España).
En caso de fracaso, el plan alternativo era la intubación
con videoscopio aScope-2 (Ambu A/S, Ballerup, Denmark) en
paciente despierto mediante abordaje nasal. La anestesia de
la vía aérea superior se realiza mediante la colocación en
ambas narinas de lentinas empapadas con tetracaína al 1%

con vasoconstrictor (adrenalina 1:10.000) 3 cc en cada narina,
pulverizaciones en base de lengua de lidocaína 2% (hasta
5 cc) mediante el atomizador MADgic (LMA Inc, San Diego,
CA, EE. UU.) y nebulización de lidocaína al 4%. El paciente fue
sedado con midazolam intravenoso (2 mg) y remifentanilo en
perfusión continua (0,1 �g·kg−1·min−1).

Tras comprobar una buena tolerancia a la introducción oral
del Airtraq, se insertó por la narina derecha un tubo nasal de
PVC preformado de 6,5 mm de diámetro interno (DI) (Portex-
Smiths Medical, St.Paul, MN, EE. UU.) que fue avanzado hasta
ser visualizado por el dispositivo óptico. Fue guiado sin inci-
dencias hasta la región glótica. Una vez el tubo pasó a la luz
traqueal, el paciente presentó un fuerte episodio de tos que
imposibilitó la visión con Airtraq, sin llegar a desplazar el tubo
endotraqueal (TET) fuera de su posición intratraqueal. Se com-
probó la correcta salida de CO2 espirado y se indujo anestesia
general.

Caso 2

Varón de 69 años, fumador de 30 cigarrillos/día, con recidiva de
carcinoma epidermoide en suelo de boca. Había sido tratado
27 años atrás con quimioterapia, consiguiéndose una remisión
completa del cuadro. Tras la presente recidiva, fue intervenido
(resección de la lesión en suelo de boca + vaciamiento gan-
glionar supraomohioideo izquierdo) y siguió un régimen de
radioterapia externa adyuvante. Posteriormente se programó
para completar el tratamiento con braquiterapia de alta tasa
de dosis (6 fracciones de 3 Gy).

La exploración de la vía aérea arrojó los siguientes datos:
Mallampati III, DTM > 6 cm, DEM > 12 cm, TMLS III, apertura
bucal de 3 cm y correcta extensión cervical. Cuello radiado
y con cicatriz quirúrgica en región cervical y mentoniana
izquierda. Se palpa membrana cricotiroidea.

Debido a sus antecedentes y a los requerimientos quirúr-
gicos, se decide intubación en paciente despierto mediante
abordaje nasal. El paciente fue sedado siguiendo el mismo
esquema que el caso anterior. Tras preparar ambas narinas
con una mezcla de anestésico local y vasoconstrictor, y anes-
tesiar igualmente la base de lengua, oro e hipofaringe, se
introdujo un TET de Fastrach (LMA Inc, San Diego, CA, EE. UU.)
desechable por la narina derecha, que fue guiado sin pro-
blemas mediante la introducción oral de un laringoscopio
óptico Airtraq para intubación nasal hasta situarlo frente a
la escotadura interaritenoidea. Mediante el atomizador larín-
geo MADgic, y bajo la visión proporcionada por Airtraq, se
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realizó una última instilación de anestésico local (2 cc de lido-
caína 2%) a nivel de las cuerdas vocales e introito glótico. Tras
2 min, el TET fue avanzado hasta su posición intratraqueal sin
resistencia y con excelente tolerancia por parte del paciente.

Discusión

El concepto de VAD incluye la dificultad en la laringoscopia, en
la intubación y en la ventilación manual1. La incidencia de una
intubación fallida, entendida como la imposibilidad de colocar
un TET, es del 0,05% en la población general, entre 0,15-0,3%
en la obstétrica, pudiendo llegar a un 20% en pacientes con
tumoraciones maxilofaciales y de la esfera ORL.

El tratamiento de los procesos oncológicos orales y maxilo-
faciales sigue una terapia multimodal. Carcinomas orales en
estadios precoces (T1 y T2) suelen mostrar una excelente res-
puesta en cuanto a control local de la enfermedad después
de cirugía o braquiterapia intersticial de alta tasa de dosis.
Esta consiste en un régimen de radiación local con altas dosis
en muy pocas sesiones, y su principal ventaja es la ausencia
de efectos adversos o una menor intensidad de los mismos.
Si tras cirugía el paciente aún presenta bordes positivos, es
subsidiario de radioterapia externa de la zona afecta, con
los consiguientes efectos secundarios (xerostomía, mucositis,
disfagia, necrosis, fibrosis, etc.)2. En otras ocasiones, como en
los 2 pacientes presentados, al tratarse de recidivas locales, la
braquiterapia figura como tratamiento complementario final
a la radioterapia externa.

Para la realización de estas técnicas de braquiterapia oral
es necesaria la colocación intraoral de unas agujas que atra-
viesan el territorio afectado para posteriormente, mediante
sondas externas, conectarse a la fuente de radiación (fig. 1).
Es evidente que se precisa anestesia general con intubación
nasotraqueal en dichos procedimientos para facilitar el trabajo
de oncólogos radioterapeutas y cirujanos maxilofaciales.

Habitualmente, la intubación nasal se lleva a cabo
mediante laringoscopia directa con laringoscopio convencio-
nal de Macintosh y la introducción de pinzas de Magill para
guiar el tubo nasal preformado hacia la tráquea3. Cuando nos
hallamos ante una VAD conocida que precisa abordaje nasal,
el gold standard para la intubación endotraqueal sigue siendo
el empleo del fibroscopio flexible con el paciente despierto.
Diversos dispositivos ópticos, tras exhibir excelentes resul-
tados en la intubación nasal en pacientes sin predictores de
VAD4,5, han demostrado igualmente ser una alternativa válida
al fibroscopio en casos de VAD3,6,7. Su éxito en la resolución de
dichas situaciones, así como su cómodo transporte y manejo,
su menor coste y su fácil aprendizaje, los convierten en herra-
mientas que paulatinamente van suplantando al fibroscopio
flexible cuando este no está disponible o no se domina su téc-
nica. A día de hoy, es muy común la intubación endotraqueal
empleando dispositivos ópticos con el paciente despierto: una
correcta anestesia local de la vía aérea superior, una leve seda-
ción y una apertura bucal que permita la introducción del
dispositivo (18 mm en caso del Airtraq) son los requisitos exi-
gidos para realizar dicha técnica de intubación.

Ambas técnicas, intubación fibroasistida e intubación con
videolaringoscopio, no son excluyentes: el conocimiento de
ambos dispositivos puede conducirnos a su uso simultáneo y

Figura 1 – Colocación de agujas de braquiterapia en el
remanente lingual. Su extremo distal emerge por la región
submentoniana (flecha). Paciente del caso 1.
Fuente: autores.

combinado para lograr intubaciones en escenarios complejos,
incluso con el paciente despierto. Existen trabajos que descri-
ben el empleo del laringoscopio óptico Airtraq para, por una
parte, proporcionar una visión adecuada para anestesiar la
vía aérea mediante la técnica spray-as-you-go, y por otra, faci-
litar una intubación con fibroscopio flexible tras intentos de
intubación fallidos8,9.

De este modo, se va apreciando un cambio en la manera
de enfrentarse a la VAD por parte de los anestesiólogos, y una
mayor tranquilidad para abordarla con nuevas herramientas
más seguras y al alcance de todos. Son muchas las sociedades
científicas que, poco a poco, van aceptando e introduciendo los
dispositivos ópticos en sus algoritmos de manejo de la VAD1.

El laringoscopio Airtraq es un dispositivo óptico rígido y
desechable que, mediante un juego de lentes y espejos, faci-
lita la visualización glótica de forma indirecta. Ha demostrado
su utilidad en diferentes escenarios de VAD, tanto en pacien-
tes despiertos como anestesiados, y tanto en personal experto
en el manejo de la vía aérea como en aquellos menos fami-
liarizados y personal paramédico10. Existe una versión del
mismo ligeramente modificada para facilitar la técnica de
intubación nasotraqueal: la carencia de canal lateral y la forma
anatómica de su pala permiten guiar al TET hacia la glotis,
y posibilita la introducción oral de elementos accesorios si
fueran necesarios11. En intubación nasal, y comparado con
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la técnica clásica mediante laringoscopio Macintosh, Airtraq
proporciona unas condiciones de intubación más favorables:
menos tiempo empleado en dichas maniobras, menor número
de intentos, mínimos cambios hemodinámicos durante la
intubación, visión glótica óptima, menor necesidad de manio-
bras de ayuda externas y menor utilización de las pinzas de
Magill para orientar el TET5,12.

En nuestro primer caso, optamos por el Airtraq como dis-
positivo de intubación al no tener disponible un fibroscopio
flexible en ese momento, y porque el paciente presentaba una
distancia interincisiva que permitía su introducción. Logra-
mos una buena tolerancia en su inserción oral con una
aceptable visión, pero al no haber anestesiado la mucosa tra-
queal, el estímulo del paso del TET provocó un acceso tusígeno
importante.

Si bien es cierto que se han reportado casos de intubaciones
en pacientes despiertos con la única anestesia proporcionada
por partículas nebulizadas de anestésico local, el depósito de
este en la mucosa traqueal suele ser mínimo, ya que dismi-
nuye con la distancia y puede no ser lo suficientemente eficaz
para permitir la tolerancia de esta maniobra por parte del
paciente, ni para atenuar la respuesta hemodinámica provo-
cada. Este aspecto fue corregido en el segundo caso mediante
la pulverización de anestésico en la entrada traqueal, facili-
tada y bajo visión de Airtraq, evitando así la incomodidad de
una anestesia tópica transtraqueal13.

Igualmente, en el primer caso optamos por un TET nasal
preformado siguiendo la rutina de las intubaciones nasa-
les ordinarias, sin pensar en el fracaso de intubación con
dicho TET u otras complicaciones (recordemos que la intro-
ducción del fibroscopio flexible a través de un TET nasal
preformado suele ser muy dificultosa). En el segundo caso,
y con el fibroscopio flexible disponible como herramienta de
rescate, escogimos un TET reforzado de Fastrach, pensando en
la introducción del fibroscopio en caso de que la técnica con
Airtraq no fuera exitosa.

Conclusión

En nuestra opinión, el laringoscopio óptico Airtraq repre-
senta una alternativa útil y segura frente a la laringoscopia
directa y el fibroscopio flexible en la intubación nasotraqueal
en pacientes con VAD conocida, y más concretamente para
la realización de procedimientos quirúrgicos de braquiterapia
oral.
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